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INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 019-2019-OCI-INS-0229-SCC/SVC

“PROCESAMIENTO EN CUANTO A LA RECEPCION, ANALISIS Y EMISION DE
RESULTADOS DE PRUEBAS MOLECULARES EFECTUADAS EN LIMA POR
LABORATORIOS PUBLICOS Y PRIVADOS AUTORIZADOS POR EL INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD PARA DETECCION DEL CORONAVIRUS (COVID -19)”

ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control Institucional del
Instituto Nacional de Salud, mediante oficio n.” 089-2020-OCI/INS de 11 de mayo de 2020,
registrado en el Sistema de Control Gubemamental-SCG con el cdigo de orden de servicio
n.® 02-0229-2020-021, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM
“Servicio de Control Simultaneo” aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.® 115-2019-
CG, de 28 de marzo de 2019 y modificada mediante Resolucion de Contraloria n.® 100-2020-
CG de 28 de marzo de 2020.

OBJETIVOS
2.1 Objetivo general

Determinar si el procesamiento en cuanto a la recepcion, analisis y emision de resultados de
pruebas moleculares efectuadas en Lima por laboratorios publicos y privados autorizados
por el Instituto Nacional de Salud para deteccion del Coronavirus (COVID -19), se viene
realizando de acuerdo a lo establecido en las disposiciones intemas y normativa vigente
aplicable.

2.2 Objetivo especifico
2.2.1 Objetivo especifico n.° 1.

Establecer si la cantidad de muestras bioldgicas remitidas por los establecimientos
de salud y laboratorios, publicos y privados para deteccion del Coronavirus (COVID -
19), se viene registrando y distribuyendo en el Area de Recepcion y Obtencion de
Muestras - ROM del Centro Nacional de Salud Publica del Instituto Nacional de Salud,
para el proceso de analisis y emision de resultados, de acuerdo a lo establecido en
las disposiciones internas y normativa vigente aplicable.

2.2.2 Objetivo especifico n.® 2.

Establecer si la autorizacion a los laboratorios privados para realizar el proceso de
analisis de muestras biologicas para deteccion del Coronavirus (COVID -19), el
proceso de pruebas moleculares que estos vienen efectuando al amparo de la citada
autorizacion, y realizar la verificacion in situ, estan de acuerdo a lo establecido en las
disposiciones internas y normativa vigente aplicable.
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ALCANCE

El servicio de Visita de Control se efectu al Procedimiento para el diagnéstico mediante pruebas
moleculares de las muestras biologicas remitidas por los establecimientos de salud y
laboratorios, publicos y privados para la deteccion del COVID- 19, registradas por el Area de
Recepcion y Obtencion de Muestras del Centro Nacional de Salud del Instituto Nacional de
Salud.

INFORMACION RESPECTO DE LA ACTIVIDAD

El Area de Recepcion y obtencion de muestras es una unidad funcional del Centro Nacional
de Salud Publica del Instituto Nacional de Salud, el cual tiene como funcién basica de
planificar, coordinar y evaluar actividades de recepcion y obtencion de muestras para los
Laboratorios del Instituto Nacional de Salud.

El Centro Nacional de Salud Publica del Instituto Nacional de Salud cuenta con el sistema
informatico NET LAB que es un sistema de informacién de laboratorios que inicié su desarrollo
en el afio 2007, para el reporte de resultados de VIH y tuberculosis, luego se extendié para el
reporte a las demas enfermedades de importancia en salud plblica, de acuerdo a los
aplicativos siguientes:

Cuenta con conexion a base RENIEC.

Cuenta Unicamente con administrador nacional.

Cuenta con modulo de rechazo de la muestra solo en el area de recepcion de muestra y
obtencion de muestra (ROM).

Registra informacion a partir de los datos en ficha clinica epidemiologica en (ROM).

La unidad de medida es la muestra analizada.

Su ambito de recojo de datos es solo hasta el nivel de Laboratorios de Referencia Regional
y algunos hospitales de la Red de Laboratorios de Salud Publica.

> Ejecuta el Reporte de Resultados Verificados.

VVV VVVY

El Laboratorio de Referencia Nacional de Virus Respiratorio del Centro Nacional de Salud
Publica del Instituto Nacional de Salud, tiene como funcion bésica planificar, programar,
coordinar, desarrollar, investigacion en salud publica y las tecnologias apropiadas, para la
prevencion y el control de las enfermedades inmunoprevenibles, respiratorias virales.

El proceso de analisis comprende las etapas: Proceso de andlisis (recepcion de muestras -
Distribucion de muestras); proceso de andlisis (ejecucion de métodos de ensayo/analisis
validado o verificado) y proceso de post anélisis (emision y reporte de resultados).

SITUACION ADVERSA

De la revision efectuada a la documentacion y verificacion que sustenta el “Procesamiento en
cuanto a la recepcion, analisis y emision de resultados de pruebas moleculares efectuadas en
Lima por laboratorios publicos y privados autorizados por el Instituto Nacional de Salud para
deteccion del coronavirus (COVID -19)", se han identificado dos situaciones adversas que
afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del
citado procesamiento en cuanto a la recepcion, anélisis y emision de resultados de pruebas
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moleculares para la deteccion del coronavirus (COVID-19), las cuales se exponen a
continuacion:

1.

Sumilla:

EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS REALIZO EL DIAGNOSTICO DE 19 746
MUESTRAS BIOLOGICAS REMITIDOS POR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
PRIVADOS QUE REPRESENTA EL 21.25 % DEL TOTAL DE LAS MUESTRAS
BIOLOGICAS ANALIZADAS, SE EVIDENCIA QUE LAS CLINICAS REALIZAN COBROS
POR LOS SERVICIOS RELACIONADOS AL CITADO DIAGNOSTICO, GENERANDO EL
RIESGO QUE SE BENEFICIE A INSTITUCIONES PRIVADAS SOBRE LA BASE DE UN
SERVICIO GRATUITO EJECUTADO POR EL INS.

a) Condicion:

El Laboratorio de Referencia Nacional de Virus Respiratorio del Centro Nacional de Salud
Publica del Instituto Nacional de Salud ejecuta el método de ensayo “RT-PCR en tiempo
real para la deteccion de Covid - 19, donde es aplicado a muestras humanas respiratorias
de hisopado nasal y faringeo, cultivos de virus influenza, para la deteccién in vitro del
genoma.

En la Resolucién Ministerial n.° 039-2020/MINSA de 31 de enero de 2020 mediante el
cual aprobd el documento técnico “Plan Nacional de Preparacion y Respuesta frente al
riesgo de introduccion del Coronavirus 2019-nCoV”, cuyo mbito de aplicacion es en todo
el sector salud, en todo sus niveles de gobierno, asi como EsSalud, Sanidad de las
Fuerzas Armadas y Policiales, establecimientos de salud privados y otros que brinden
atencion sanitaria en todo el pais, asimismo, establece que el Instituto Nacional de Salud
garantice la disponibilidad de insumos y materiales para la obtencion de muestras y
equipos de proteccion personal por el Instituto Nacional de Salud y los Laboratorios
Referenciales.

Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA publicado en el diario oficial El Peruano el
11 de marzo de 2020, se declaré en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de
noventa (90) dias calendarios por la existencia del COVID - 19, y se establecié que,
mediante Decreto Supremo, el Ministerio de Salud apruebe el Plan de Accion y la relacién
de bienes y servicios que se requiera contratar para enfrentar la emergencia sanitaria.

Con Decreto de Urgencia N° 025-2020 publicado en el diario oficial El Peruano el 11 de
marzo de 2020 mediante el cual se dictaron medidas urgentes destinadas a reforzar el
sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro de la propagacion de la
enfermedad causada por el nuevo coronavirus (COVID -19) en el territorio nacional;
asimismo, autorizo la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Publico, para
el Afio Fiscal 2020 para financiar la prevencién, control, diagnéstico y tratamiento del
coronavirus (COVID -19), hasta por la suma de S/ 100 000 000,00 (Cien millones y 00/100
soles) monto que incluye la cifra de S/ 4 378 351,00 asignado al Instituto Nacional de
Salud, el cual fue incorporado en el presupuesto de la entidad mediante Resolucion
Jefatural n.® 067-2020-J-OPE/INS de 13 de marzo de 2020.
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Asimismo, con Decreto de Urgencia N° 028-2020 publicado en el diario oficial El Peruano
el 19 de marzo de 2020, se aprobé medidas extraordinarias, en materia econémica y
financiera con la finalidad de adquirir bienes y servicios para la obtencion, transporte y
procesamiento de muestras del coronavirus (COVID -19), necesarios para prevenir y
atender la emergencia por COVID -19 a nivel nacional y se autorizé la adquisicion de
pruebas de diagnéstico en el marco de la emergencia por COVID - 19, a la Central de
Compras Publicas - Peri Compras, de manera excepcional, durante el afio fiscal 2020,
a requerimiento y a favor del Instituto Nacional de Salud a efectuar la contratacion de
bienes y servicios para la obtencion, transporte y procesamiento de muestras para el
diagnostico de COVID - 19 necesarias para prevenir y atender la emergencia a nivel
nacional,

Al respecto, el Area de Recepcion y Obtencion de Muestras del Centro Nacional de Salud
Publica del Instituto Nacional de Salud durante el periodo de 6 de marzo al 26 de mayo
de 2020 registro 73 179,00 muestras biologicas para el diagnéstico de coronavirus
COVID - 19 de establecimientos de salud publicos que representa el 78.75 %y 19 746,00
muestras biologicas de establecimientos de salud privados que representa el 21.25 %
del total que asciende a 92 925,00 que es el 100 % de acuerdo al detalle en el cuadro
n.° 1 siguiente:

Cuadron.® 1

Muestras Bildgicas registradas por el Area de Recepcion y Obtencién de
Muestras del Centro Nacional de Salud Publica del Instituto Nacional de Salud
durante el periodo de 6 de marzo al 26 de mayo de 2020

Publico 461 731790 7875

Privado 88 19746,0 21.25
Total 92 925,0 100

Elaborado por: El Organo de Control Institucional del Instituto Nacional de Salud
Fuente: Reporte del registro de muestras bioldgicas del sistema NETLAB.

Sobre el particular mediante correo electronico de 08 de mayo de 2020 el Organo de
Control Institucional remitié el memorando n.° 090-2020-OCI/INS de 7 de mayo de 2020
a la directora general del Centro Nacional de Salud Publica con el cual solicitd precisar
si el analisis de muestras para detectar el COVIOD-19, emision y reporte de resultados
efectuados por el Laboratorio de Referencia Nacional de Virus Respiratorio del Centro
Nacional de Salud Publica del Instituto Nacional de Salud tiene costo, obteniendo como
respuesta la nota informativa n.® 136-2020-LAB.VIRUS RESP.-DEET-CNSP7INS de 15
de mayo de 2020 mediante el cual informo que el Centro Nacional de Salud Publica no
realiza cobro por el diagnéstico de SARS CoV-2.

Asimismo, el Organo de Control Institucional mediante el memorando n.° 104-2020-
OCI/INS de 17 de mayo de 2020 solicit al director ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de
Economia de la Oficina General de Administracion del Instituto Nacional de Salud los
comprobantes de pago emitidos por el Instituto Nacional de Salud durante el periodo de
6 de marzo a la fecha, referido a los ingresos por los servicios de anlisis de muestras

T ——————————
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biologicas que realiza el Laboratorio de Referencia Nacional de Virus Respiratorio del
Centro Nacional de Salud Publica, obteniendo por respuesta la nota informativa n.° 059-
2020-OEE-OGA/INS de 26 de mayo de 2020, mediante el cual informé que remitié que
remitio al correo electronico aurbano@ins.gob.pe los comprobantes de pago emitidos en
el mes de marzo del afio 2020 siendo la factura n.° F0010000964 y la boleta de venta
n.° B0010006374 13 de marzo de 2020; respectivamente, las ultimas emitidas; asimismo,
informo que en los meses posteriores no se ha realizado servicios de andlisis de muestras
biologicas en el Laboratorio de Referencia Nacional de Virus Respiratorio del Centro
Nacional de Salud Piblica, que eran necesarios realizar cobro al respecto.

Cabe precisar, que el Organo de Control Institucional del Instituto Nacional de Salud
tomando como criterio de materialidad realizd una muestra selectiva de 18
establecimientos de salud privados, quienes remitieron en total 18 135 muestras
biologicas que representa el 91.84 % de 19 746 muestras biologicas remitidas por las 88
instituciones privadas a la entidad para el andlisis de la deteccién de coronavirus (COVID-
19), de acuerdo al detalle en el cuadro n.° 2 siguiente:

Cuadron.® 2

Muestras remitidas por los establecimientos de salud privados al Instituto
Nacional de Salud.

1 Clinica San Borja Muestras Bioldgicas 5967 30.22
2 Clinica Anglo Americana Muestras Biologicas 1362 6.90
Clinica San Pablo Muestras Biologicas 1321 6.70

4 Centro de Vacunacion de la Clinica Delgado Muestras Biologicas 1301 6.60
Clinica Bellavista Muestras Biologicas | 1281 6.50

Clinica Jesus del Norte Muestras Biologicas | 1021 5.20

Clinica San Gabriel S.A.C. Muestras Bioldgicas | 1013 5.13

8 Clinica Padre Luis Tezza Muestras Biolégicas 851 4.31
9 88 |Instituciones [ Clinica San Juan Bautista Muestras Biologicas 19746 100 612 3.10
10 Privadas Clinica Santa Maria del Sur Muestras Bioldgicas 652 3.30
11 Clinica San Felipe S.A. Musstras Biologicas 313 .89
12 Clinica Ricardo Palma Muestras Biolégicas | 443 2.24
13 Clinica Guillermo Kaelin de la Fuente Muestras Bioldgicas 274 .39
14 Clinica Internacional - MAD Muestras Biologicas 380 1.93
15 Clinica Centenario Peruano Japonesa Muestras Bioldgicas | 385 95
16 Centro Odontologico de la Clinica Vesalio Muestras Biologicas 255 .29
17 Clinica Médica Cayetano Heredia Muestras Biologicas 387 .96
18 Clinica Javier Prado Muestras Biolégicas 257 1.30
Total 19746 100 18 135 91.84

T ——————

Elaborado por: El Organo de Control Institucional del Instituto Nacional de Salud
Fuente: Reporte del registro de muestras biologicas del sistema NETLAB.

Al respecto, el Organo de Control Institucional del Instituto Nacional de Salud teniendo
en consideracion la cantidad de muestras biologicas remitidas a la entidad para detectar
el COVIOD-19 solicité a los establecimientos de salud privados informacion y
documentacion referida a la entrega de muestras biolégicas efectuadas al Area de
Recepcion y Obtencion de Muestras (ROM) del Centro Nacional de Salud Publica del
Instituto Nacional de Salud para el analisis de la deteccion de coronavirus (COVID-19), y
la estructura de costos del establecimiento de salud en relacion al cobro de servicio por
prueba molecular de muestras biologicas para la deteccion de coronavirus (COVID-19)
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brindado a sus pacientes, utilizando el servicio de analisis de muestras biologicas para la
deteccion de coronavirus (COVID-19) del citado Centro Nacional, de acuerdo al detalle

en el cuadro n.° 3 siguiente:

Cuadron.®° 3

Solicitud de Informacion a los establecimientos de salud privados realizado por el
Organo de Control Institucional del Instituto Nacional de Salud.

1 Clinica San Borja Oficio 092-2020-OCI/INS .05.2020

2 Clinica Anglo Americana Oficio 108-2020-OCI/INS .05.2020

< Clinica San Pablo Oficio 98-2020-0OCI/INS .05.2020

4 Centro de Vacunacion de la Clinica Delgado Oficio 95-2020-OCIANS 18.05.2020

5 | Clinica Bellavista Oficio 131-2020-OCI/INS .05.2020

6 | Clinica Jesis del Norte Oficio 103-2020-OCI/INS ,05.2020

7 Clinica San Gabriel S.A.C. Oficio 109-2020-OCI/INS .05.2020 | Solicitd registro de muestras biologicas
8 Clinica Padre Luis Tezza Oficio 100-2020-OCI/INS .05.2020 remitidas al Instituto Nacional de Salud
9 Clinica San Juan Bautista Oficio 104-2020-OCI/INS ,05.2020 y estructura de costos por el servicio
10_| Clinica Santa Maria del Sur Oficio 199-2020-OCI/INS .05.2020 | brindado a sus pacientes en relacion al
11_| Clinica San Felipe SA. Oficio 101-2020-OCINS | 18.05.2020 | servicio de diagnostico de COVID - 19
12 _| Clinica Ricardo Paima Oficio 132-2020-OCIINS | 18.05.2020 realizado por la entidad.

13 | Clinica Guillermo Kaelin de la Fuente Oficio 135-2020-OCI/INS 18.05.2020

14 | Clinica Internacional - MAD Oficio 097-2020-OCUINS | 18.05.2020 |

15 | Clinica Centenario Peruano Japonesa Oficio 134-2020-OCIINS 18.05.2020 |

16 | Centro Odontolégico de la Clinica Vesalio Oficio 106-2020-OCVINS 18.05.2020

17_| Clinica Médica Cayetano Heredia Oficio 133-2020-OCIINS 18.05.2020

18 | Clinica Javier Prado Oficio 105-2020-OCI/INS 18.05.2020

Elaborado por: El Organo de Control Institucional del Instituto Nacional de Salud
Fuente: Reporte del registro de muestras biologicas del sistema NETLAB.

Asimismo, el Organo de Control Institucional del Instituto Nacional de Salud reitero la
solicitd de informacion a los establecimientos de salud privados referida a la entrega de
muestras biologicas efectuadas al Area de Recepcion y Obtencién de Muestras (ROM)
del Centro Nacional de Salud Publica del Instituto Nacional de Salud para el an4lisis de
la deteccion de coronavirus (COVID-19), y la estructura de costos del establecimiento de
salud en relacion al cobro de servicio por prueba molecular de muestras biologicas para
la deteccion de coronavirus (COVID-19) brindado a sus pacientes, utilizando el servicio
de analisis de muestras biologicas para la deteccion de coronavirus (COVID-19) del
citado Centro Nacional, de acuerdo al detalle en el cuadro n.° 4 siguiente:

Cuadron.” 4

Reiterativo de solicitud de Informacién a los establecimientos de salud privados
realizado por el Organo de Control Institucional del Instituto Nacional de Salud.

1| Clinica San Borja Oficio 117-2020-OCI/INS 22.05.2020 Reitero solicitud de informacion

2__| Clinica San Pablo Oficio 098-2020-OCU/INS 22.05.2020 referida al registro de muestras

3 | Centro de Vacunacion de la Clinica Delgado Oficio 18-2020-OCI/INS 22.05.2020 biolégicas remitidas al Instituto

4 | Clinica Padre Luis Tezza Oficio 22-2020-OCI/INS 22.05.2020 Nacional de Salud y estructura de
Clinica San Juan Bautista Oficio 23-2020-OCV/INS 22.05.2020 | costos por el servicio brindado a sus
Centro Odontolbgico de la Clinica Vesalio Oficio 124-2020-0CIINS | 22.05.2020 d?mr‘g;e:e'ga% a f:fvr;;‘? z::o

7 | Clinica Javier Prado Oficio 1202020.00Ns | 22052020 | " 0

Elaborado por: El Organo de Control Institucional del Instituto Nacional de Salud
Fuente: Reporte del registro de muestras biolégicas del sistema NETLAB.,
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Sobre el particular, la Clinica San Felipe mediante carta s/n de 20 de mayo de 2020
remiti6 al Organo de Control Institucional del Instituto Nacional de Salud la relacion de
muestras biologicas remitidas a la entidad e informo la estructura de costo referido al
servicio de salud integral que brinda la Clinica San Felipe S.A.C. a sus pacientes en
relacion al diagnostico de COVID - 19, de acuerdo al detalle en el cuadro n.° 5 siguiente:

Cuadron.’°5

Relacion de muestras bioldgicas remitidas al Instituto Nacional de Salud por la
Clinica San Felipe y estructura de costo referido al servicio de salud integral que
brinda la citada Clinica.

servicios del
establecimiento de salud
(triaje, consulta médica y otros

servicios)  vinculados  al Clinica y F526-
servicio de prueba molecular 42272 Material 1642 26.03.2020 422.72 373
de muestras biologicas parala quirdrgico

deteccion de  coronavirus
(COVID-19) realizado por el
INS

157 674,56*

Elaborado por: El Organo de Control Institucional del Instituto Nacional de Salud
Fuente: Carta s/n de 20 de mayo de 2020 emitido por la Clinica San Felipe.
Nota: Monto promedio teniendo como sustento la Factura n.° F526-1642.

Asimismo, el representante de las clinicas San Pablo, Jesus del Norte, Santa Marta del
Sur, San Gabriel, San Pablo Huaraz, San Juan Bautista y San Pablo Arequipa mediante
carta n.° 052-DM/CSP-2020 de 25 de mayo de 2020 remiti6 al Organo de Control
Institucional del Instituto Nacional de Salud las muestras biologicas remitidas a la entidad
e informo el cobro que realiza las citadas clinicas con relacion al servicio de diagnéstico
de COVID - 19, tal como se detalla en la boleta de venta electronica B043 - 00021744 y
se expone en el cuadro n.° 6 siguiente;

Cuadron.®° 6

Relacion de muestras biolégicas remitidas al Instituto Nacional de Salud las
clinicas San Pablo, Jesus del Norte, Santa Marta del Sur, San Gabriel, San Pablo
Huaraz, San Juan Bautista y San Pablo Arequipa y el detalle del cobro efectuado
por la clinica en relacion al servicio de diagnéstico de COVID - 19,
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1 Clinicas  San | Ofros  servicios  del Tépico por 25.00
Pablo, Jesis del | establecimiento de salud consulta :
Norte,  Santa | vinculados al servicio de Medio de 2718
Marta del Sur, | prueba molecular de transporte '
San Gabriel y | muestras biologicas para [ EPPS para
San Juan | la deteccion de toma de 28,52
Bautista. coronavirus  (COVID-19) muestras

realizado por el Instituto Médico
Nacional de Salud. especialista | 12
Guante
Quirdrgico 9.58
descartable
Mamelico | 108.25 -
Guante P Insumos varios 00021744 23.05.2020 | 576.61 4619 2663 361,59
examen
Cubrecalzado 6.61
Respirador
NG5 148.73
Gorro
descartable | 0%
Mandilén 31.42
Mascarilla
descartable | 490

Total 576.61

Elaborado por: El Organo de Control Institucional del Instituto Nacional de Salud
Fuente: Carta n.® 052-DM/CSP-2020 de 25 de mayo de 2020
Nota: Monto promedio teniendo como sustento la boleta de venta n.® B043 - 00021744,

Cabe precisar, que de las dieciocho (18) Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
a las cuales se solicitd informacion y documentacion referida a la entrega de muestras
biologicas efectuadas al Area de Recepcion y Obtencion de Muestras (ROM) del Centro
Nacional de Salud Publica del Instituto Nacional de Salud para el anlisis de la deteccion
de coronavirus (COVID-19), y la estructura de costos del establecimiento de salud en
relacion al cobro de servicio por prueba molecular de muestras bioldgicas para la
deteccion de coronavirus (COVID-19) brindado a sus pacientes, utilizando el servicio de
analisis de muestras bioldgicas para la deteccién de coronavirus (COVID-19) del citado
Centro Nacional, nueve (9) omitieron remitir la informacién requerida de acuerdo a lo
sefialado en los oficios detallados en el cuadro n.° 7 siguiente:

Cuadron.®7

Oficios remitidos a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que
omitieron remitir informacién.

Solicito a ampliacién de plazo hasta
1 | Clinica San Borja Oficio 92-2020-OCIANS 18.05.2020 el 29 de mayo el cual no ha remitido
informacion alguna.
. : Se realizo las coordinaciones via
2 | Clinica Anglo Americana Oficio 108-2020-OCI/INS 18.05.2020 folafinlda v no reanil teandeels.
3 gg'zod" Vacunacién de la Clinica | onis | gs.2000.00NS 18.05.2020
Remitio el registro de muestras
4 Clinica Padre Luis Tezza Oficio 100-2020-OCI/INS 18.05.2020 remitido al  INS, quedando
pendiente el cobro por el servicio.
5 Clinica Ricardo Palma Oficio 132-2020-OCI/INS 18.05.2020 No remitid informacion solicitada.
6 Clinica Centenario Peruano Japonesa QOficio 134-2020-OCI/INS 18.05.2020 No remitid informacion solicitada.

d 7 | Jonwo Odontologico de la Ciinea | onciy | 106-2020-0CHINS 18.05.2020 No remitié informacion solicitada.
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Clinica Médica Cayetano Heredia Oficio 133-2020-0CI/INS 18.05.20

9

818

Clinica Javier Prado Oficio 105-2020-OCI/INS 18.05.20

No remitié informacién solicitada.
No remitié |a informacion requerida

Elaborado por: El 6rgano de Control Institucional del Instituto Nacional de Salud
Fuente: Oficios remitidos por el Organo de Control Institucional.

Sobre el particular mediante correo electronico de 19 de mayo de 2020 el Organo de
Control Institucional remitié el oficio n.° 091-2020-OCI/INS de 18 de mayo de 2020 al
superintendente de la Superintendencia Nacional de Salud con el cual solicitd
informacion y documentacion referida a la supervision realizada por SuSalud de acuerdo
a su competencia a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en relacion al
servicio de diagnéstico de COVID - 19, obteniendo como respuesta el correo electronico
de la misma fecha emitido por el superintendente de la citada Superintendencia Nacional,
mediante el cual sefiala que: “Para las formalidades del caso y segtn las normas establecidas,
agradeceré ingresar el pedido sefialado a mesadeggn%gvirrual@susaludgob.m para permitir la atencién
correspondiente’, al respecto, el personal del Organo de Control Institucional mediante
correo electronico de 19 de mayo de 2020 remitié el citado oficio mediante mesa de

partes de la Superintendencia Nacional de Salud, no obtenido respuesta al respecté a la
fecha.

De otra parte, mediante acta de solicitud de informacion de 28 de mayo de 2020, suscrita
entre el personal del Organo de Control Institucional y el personal del Centro Nacional de
Salud Publica, se dejo constancia que los insumos para la toma de muestras biologicas
para la deteccion del COVID - 19, fueron retirados del Aimacén Central del Instituto
Nacional de Salud mediante Pedido de Comprobante de Salida — PECOSA por el
personal del Laboratorio de Referencia Nacional de Virus Respiratorio de la Direccion
Ejecutiva de Enfermedades transmisibles del Centro Nacional de acuerdo al detalle en el
cuadro n.® 8 siguiente:

Cuadron.® 8

Relacién de PECOSAS mediante los cuales el personal del Laboratorio de
Referencia Nacional de Virus Respiratorio retird los insumos para la toma de
muestras biolégicas para |a deteccion del COVID - 19,

- 301 15/04/2020 MEDIO DE TNSPORTE VIRAL X 3ML o UND 3500
356 05/05/2020 MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL X 3ML UND 3110
384 19/05/2020 MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL X 3ML UND 19460
385 19/05/2020 MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL X 3ML UND 1200
414 25/05/2020 MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL X 3ML UND 16,440
429 30/03/2020 MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL X 3ML UND 147
430 16/03/2020 MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL X 3ML UND 25

Elaborado por: EI Organo de Control Institucional del Instituto Nacional de Salud
Fuente: Pedido de Comprobante de Salida - PECOSA emitido por el personal del Almacén Central de la Entidad.

Al respecto, los insumos para la toma de muestra biologicas mediante los FOR-597
“‘Material de salida" son distribuidos a las Direccion de Redes Integrales de Salud, Lima
Centro Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y las Direcciones Regionales de Salud, quienes
se encargan de distribuir a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
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b) Criterio:

> Decreto Legislativo n° 1440, mediante el cual se aprobd el “Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Presupuesto Publico” publicado en el diario oficial E Peruano 26
de setiembre de 2018, , en el articulo 7 establece lo siguiente:

“Articulo 7 Titular de la Entidad

(..)

7.3 El Titular de la Entidad es responsable de:

1. Efectuar la gestion presupuestaria en las fases de programacién multianual, formulacion,
aprobacion, ejecucion y evaluacion, y el control del gasto, de conformidad con el presente
Decreto Legislativo, las Leyes de Presupuesto del Sector Publico y las disposiciones que emita
la Direccién General de Presupuesto Publico, en el marco de los principios de legalidad y
presuncién de veracidad

()

“Articulo 20. Los Gastos Publicos

Los Gastos Publicos son el conjunto de erogaciones que realizan las Entidades con cargo a
los créditos presupuestarios aprobados para ser orientados a la atencion de la prestacion de
los servicios publicos y acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus
funciones, para el logro de resultados prioritarios u objetivos estratégicos institucionales.”

» Decreto de Urgencia n.° 028-2020 ‘Dictan medidas extraordinarias en materia
economica y financiera para la adquisicion de pruebas de diagnéstico para la
prevencion y control del COVID - 19", en el articulo n.° 2 Adquisicion de pruebas de
diagnéstico en el marco de la emergencia por COVID - 19, establece lo siguiente:

Articulo n.® 2 Adquisicion de pruebas de diagndstico en el marco de la emergencia por COVID - 19,

2.1 Autorizase a la Central de Compras Publicas — Per Compras, de manera excepcional, durante el
Afio Fiscal 2020, a requerimiento y a favor del Instituto Nacional de Salud, a efectuar la contratacion de
bienes y servicios para la obtencién, transporte y procesamiento de muestras para el diagnéstico de
COVID - 19 necesarios para prevenir y atender la emergencia por COVID-19 a nivel nacional.

» “Plan Nacional de Preparacion y Respuesta frente al riesgo de introduccién del
Coronavirus 2019-nCoV" aprobado mediante Resolucion Ministerial n.° 039-
2020/MINSA de 31 de enero de 2020, en el literal ¢ del numeral 6.4 establece lo
siguiente:

6.4 ACTIVIDADES POR OBJETIVO
c) Garantizar la disponibilidad de insumos, materiales para la obtencion de muestras y equipos de
proteccion personal por el Instituto Nacional de Salud y los Laboratorios Referenciales.

Consecuencia:

Al realizar el Instituto Nacional de Salud - INS el diagnéstico de 19 746 muestras
biologicas remitidos por los establecimientos de salud privados que representa el 21.25
% del total de las muestras biolégicas analizadas, se evidencia que las clinicas realizan
cobros por los servicios relacionados al citado diagnéstico, genera el riesgo que se
beneficie a instituciones privadas sobre la base de un servicio gratuito ejecutado por el
INS.
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2. TRES (3) LABORATORIOS ACREDITADOS POR EL INS PARA REALIZAR LA
DETECCION MOLECULAR DE VIRUS SARS-COV-2 NO CONTABAN CON TODOS LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N.° 053-INS/CNSP.V.01, DIRECTIVA
PARA DETECCION MOLECULAR DEL VIRUS SARS-COV-2, CON RESOLUCION
JEFATURAL N° 070-2020-J-OPE/INS, PONIENDO EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE
LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CONDICIONES AMBIENTALES, LA SALUD DEL
PERSONAL Y LA CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS.

De cinco (5) laboratorios privados autorizados por el Laboratorio de Referencia Nacional de
Virus Respiratorio del Centro Nacional de Salud Publica del Instituto Nacional de Salud para
realizar la deteccion molecular de virus SARS-COV.2, se tomé una muestra de tres (3)
laboratorios, cuyos resultados adversos identificados se exponen a continuacion:

A) EL PERSONAL DE AREA DE ALICUOTADO DEL LABORATORIO SEQUENCE
REFERENCE LAB, CARECE DE CAPACITACION EN BIOSEGURIDAD,
GENERANDO EL RIESGO QUE LOS PROCEDIMIENTOS Y MANEJO DE MUESTRAS
BIOLOGICAS PARA LA DETECCION MOLECULAR DEL VIRUS SARS-COV-2.", SE
REALICEN SIN CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, PUDIENDO
AFECTAR LA SALUD DEL PERSONAL Y LA CONFIABILIDAD DE LOS
RESULTADOS.

a) Condicion:

El personal del Organo de Control Institucional efectud una visita a las instalaciones
del Laboratorio Sequence Reference LAB, ubicado en el Jr. TomaS Ramsey n.°
1075, del distrito de Magdalena del Mar-Lima- Lima, con el objeto de verificar el
cumplimiento de las condiciones requeridas por el Laboratorio de Referencia
Nacional del Centro Nacional de Salud Publica del Instituto Nacional de Salud para
ser autorizado a realizar la deteccion molecular de virus SARS-COV.2, estructura de
costos del establecimiento de salud que brinda el servicio de prueba molecular de
muestras biologicas para la deteccion de coronavirus (COVID-19) y el ingreso de
Resultados emitidos por los laboratorios privados al sistema NET LAB.

Al respecto, en el curso de la visita efectuada a las instalaciones del Laboratorio
Sequence Reference LAB, en el marco del servicio de control simultaneo, se
evidencio, que en el extremo de capacitacion del personal en bioseguridad, de las
condiciones requeridas por el Laboratorio de Referencia Nacional de Virus
Respiratorio del Centro Nacional de Salud Publica del Instituto Nacional de Salud para
ser autorizado a realizar la deteccion molecular de virus SARS-COV.2; el personal de
Area de Alicuotado del citado laboratorio, carece de capacitacion en bioseguridad;
situacion acreditada en Acta de Verificacion de 25 de mayo de 2020, suscrita por el
personal de Organo de Control Institucional y el Director Médico del Laboratorio
Sequence Reference LAB, tal como se detalla en el cuadro n:° 1 siguiente:
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Cuadro n.® 1

El personal de Area de Alicuotado del Laboratorio Sequence Reference LAB, carece
de capacitacion en bioseguridad

Area de alicuotado:

Personal

Capacitado en X El personal de Area de Alicuotado del citado
bioseguridad laboratorio, carece de capacitacion en bioseguridad
documentado

Fuente: Acta de verificacién de 25 de mayo de 2020.
Elaborado: Comisién de Control Concurrente.

Cabe sefialar, que no obstante haberse evidenciado el incumplimiento de las condiciones
requeridas por el Laboratorio de Referencia Nacional del Centro Nacional de Salud Publica
del Instituto Nacional de Salud para ser autorizado a realizar la deteccion molecular de
virus SARS-COV-2, en el extremo Capacitado en bioseguridad documentado descrito en
el cuadro precedente, el Blgo. Fredy James Condori Yujra, especialista en genética y
biologia molecular suscribié el formulario : Anexo 02A * Formulario para constatacion e
inspeccion del laboratorio candidato para deteccion molecular de virus SARS-CoV-2 (PCR
TIEMPO REAL CONVENCIONAL), en el que registré el check List en la columna “SI,
que corresponde al cumplimiento del requisito para ser acreditado, adjuntado al “Informe
Técnico de Constatacion e Inspeccion del Laboratorio Candidato para deteccion
molecular de virus SARS-CoV-2", remitido a la Direccion Ejecutiva de Enfermedades
Transmisibles, mediante nota informativa n.° 04-2020-FJ-CY/LSYR-DEET-CNST/INS
recibido el 2 de abril de 2020.

Asimismo, mediante nota informativa n.° 104-2020-DEET-CNSP/INS de 2 de abril de
2020, el director ejecutivo de la Direccion Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles del
Centro Nacional de Salud Publica del Instituto Nacional de Salud, remitié la “Constancia
de Evaluacion de Aptitud” concedido al Laboratorio Sequence Reference Lab, evaluado
por el Blgo. Fredy James Condori Yujra

b) Criterio:

» Directiva n.® 053-INS/CNSP.V.01, Directiva para Deteccién Molecular del virus
SARS-COV-2, con Resolucion Jefatural n.° 070-2020-J-OPE/INS, de 22 de marzo
de 2020, en el sub numeral 6.3.1 del numeral 6.3 Personal del rubro 6. Disposiciones
especificas establece lo siguiente:

*6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
()
e et
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6.3 Personal

6.3.1. El personal, debe acreditar capacitacion en los diferentes procedimientos y aspectos de
bioseguridad segtn las éreas designadas para la deteccion molecular del virus SARS-CoV-2."

c¢) Consecuencia:

Al carecer de capacitacion en bioseguridad, el personal de area de Alicuotado del
Laboratorio Sequence Reference Lab, se genera el riesgo que los procedimientos y
manejo de muestras biologicas para la deteccion molecular del virus sars-cov-2", se
realicen sin cumplir con las medidas de bioseguridad, pudiendo afectar la salud del
personal y la confiabilidad de los resultados.

B) EL AREA DE ALICUOTADO DEL LABORATORIO INBIOMEDIC SAC, CARECE DE
UNA CONGELADORA DE -80°C PARA LA CONSERVACION DE MUESTRAS
BIOLOGICAS, GENERANDO EL RIESGO QUE LAS MUESTRAS BIOLOGICAS PARA
LA DETECCION MOLECULAR DEL VIRUS SARS-CoV-2, NO PUEDAN
CONSERVARSE, PUDIENDO AFECTAR SU INTEGRIDAD Y LA CONFIABILIDAD
DE LOS RESULTADOS.

a) Condicion:

El personal del Organo de Control Institucional efectué una visita a las instalaciones del
Laboratorio Inbiomedic SAC, ubicado en el Jr. José de la Torre Ugarte n.° 166, del distrito
de Lince -Lima- Lima, con el objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones
requeridas por el Laboratorio de Referencia Nacional del Centro Nacional de Salud
Puablica del Instituto Nacional de Salud para ser autorizado a realizar la deteccion
molecular de virus SARS-COV.2, estructura de costos del establecimiento de salud que
brinda el servicio de prueba molecular de muestras biolégicas para la deteccién de
coronavirus (COVID-19) y el ingreso de Resultados emitidos por los laboratorios privados
al sistema NET LAB.

Al respecto, en el curso de la visita efectuada a las instalaciones del Laboratorio
Inbiomedic SAC, en el marco del servicio de control simultaneo, se evidencio, que en el
extremo del equipamiento minimo para la conservacion de muestras bioldgicos de
acuerdo al area y el nivel de bioseguridad NBS- 2, de las condiciones requeridas por el
Laboratorio de Referencia Nacional de Virus Respiratorio del Centro Nacional de Salud
Pablica del Instituto Nacional de Salud para ser autorizado a realizar la deteccion
molecular de virus SARS-COV.2; el Area de Alicuotado del citado laboratorio, carece de
congeladora de -80° C para la conservacion de muestras biolégicas.; situacion acreditada
en Acta de Verificacion de 26 de mayo de 2020, suscrita por el personal de Organo de
Control Institucional y el Director Médico del Laboratorio Inbiomedic SAC, tal como se
detalla en el cuadro n:° 2 siguiente:
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Cuadron.® 2

El personal de Area de Alicuotado del Laboratorio Inbiomedic SAC, carece de
congeladora de -80° C para la conservacion de muestras biol6gicas

1. Area de alicuotado:

Equipos

Congeladora de -80° C. X Area de Alicuotado del citado laboratorio, carece de
congeladora de -80° C para la conservacion de
muestras biologicas.

Fuente: Acta de verificacion de 26 de mayo de 2020.
Elaborado: Comisién de Control Concurrente,

Cabe sefialar, que no obstante haberse evidenciado el incumplimiento de las condiciones
requeridas por el Laboratorio de Referencia Nacional del Centro Nacional de Salud
Pablica del Instituto Nacional de Salud para ser autorizado a realizar la deteccion
molecular de virus SARS-COV-2, en el extremo que corresponde a la existencia de la
congeladora de -80° C para la conservacion de muestras biolégicas, en el Area de
Alicuotado del citado laboratorio descrito en el cuadro precedente, el Blgo. Fredy James
Condori Yujra, especialista en genética y biologia molecular suscribié el formulario :
Anexo 02A * Formulario para constatacion e inspeccion del laboratorio candidato para
deteccion molecular de virus SARS-CoV-2 (PCR TIEMPO REAL CONVENCIONAL), en
el que registro el check List en la columna “SI", que corresponde al cumplimiento del
requisito para ser acreditado, adjuntado al “Informe Técnico de Constatacion e
Inspeccion del Laboratorio Candidato para deteccion molecular de virus SARS-CoV-2",
remitido a la Direccion Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles, mediante nota
informativa n.® 05-2020-FJ-CY/LSYR-DEET-CNST/INS recibido el 2 de abril de 2020.

Asimismo, mediante nota informativa n.® 104-2020-DEET-CNSP/INS de 2 de abril de
2020, el director ejecutivo de la Direccién Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles del
Centro Nacional de Salud Publica del Instituto Nacional de Salud, remiti la “Constancia
de Evaluacion de Aptitud” concedido al Laboratorio Inbiomedic SAC, evaluado por el Bigo.
Fredy James Condori Yujra.

b) Criterio:.

»  Directiva n°. 053-INS/CNSP.V.01 “Directiva para Deteccion Molecular del Virus SARS-
COV-2", aprobada con Resolucion Jefatural n.° 070-2020-J-OPE/INS de 22 de marzo de
2020; en el sub numeral 6.4.2 del numeral 6.4 Equipamiento del rubro 6. Disposiciones
especificas establece lo siguiente:

{.)

6.4 Equipamiento

()

6.4.2 Para realizar RT-PCR tiempo real, se debe contar con:

———————————
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o Congeladora de -80°C para conservacion de muestras bioldgicas.

()

c) Consecuencia:

Al carecer de una congeladora de -80°C, el Area de Alicuotado del Laboratorio
Laboratorio Inbiomedic SAC. , se genera que el riesgo que las muestras biolégicas para
la deteccion molecular del virus SARS-CoV-2, no puedan conservarse, pudiendo afectar
su integridad y la confiabilidad de los resultados.

C) EL AREA LIMPIA DEL LABORATORIO INBIOMEDIC SAC, CARECE DE UN

INSTRUMENTO DE MEDICION DE HUMEDAD Y TEMPERATURA, GENERANDO EL
RIESGO QUE NO SE PUEDA MONITOREAR TALES CONDICIONES DE HUMEDAD
Y TEMPERATURA QUE REQUIEREN LAS SUSTANCIAS QUE SE UTILIZAN EN LA
PREPARACION DE MEZCLA DE REACTIVOS DEL PCR TIEMPO REAL
CONVENCIONAL PARA LA DETECCION MOLECULAR DEL VIRUS SARS-CoV-2.

a) Condicion:

El personal del Organo de Control Institucional efectué una visita a las instalaciones del
Laboratorio Inbiomedic SAC, ubicado en el Jr. José de la Torre Ugarte n.® 166, del distrito
de Lince -Lima- Lima, con el objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones
requeridas por el Laboratorio de Referencia Nacional del Centro Nacional de Salud
Publica del Instituto Nacional de Salud para ser autorizado a realizar la deteccion
molecular de virus SARS-COV.2, estructura de costos del establecimiento de salud que
brinda el servicio de prueba molecular de muestras bioldgicas para la deteccion de
coronavirus (COVID-19) y el ingreso de Resultados emitidos por los laboratorios privados
al sistema NET LAB.

Al respecto, en el curso de la visita efectuada a las instalaciones del Laboratorio
Inbiomedic SAC, en el marco del servicio de control simultaneo, se evidencié, que en el
extremo que corresponde al instrumento de medicion de humedad y temperatura
ambiental del Area Limpia con cabina de PCR exigidas en las condiciones requeridas por
el Laboratorio de Referencia Nacional de Virus Respiratorio del Centro Nacional de Salud
Publica del Instituto Nacional de Salud para ser autorizado a realizar la deteccion
molecular de virus SARS-COV.2; el Area limpia del citado laboratorio carece de un
instrumento de medicion de humedad y temperatura; situacién acreditada en Acta de
Verificacion de 26 de mayo de 2020, suscrita por el personal de Organo de Control
Institucional y el Director Médico del Laboratorio Inbiomedic SAC, tal como se detalla en
el cuadro n:° 3 siguiente:
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Cuadron.®3
Area limpia del Laboratorio Inbiomedic SAC carece de un instrumento de medicién
de humedad y temperatura.

4.Area limpia:

Instrumento de medicion X El Area limpia carece de un instrumento de medicion de
de humedad y humedad y temperatura.

temperatura

Fuente: Acta de verificacion de 26 de mayo de 2020.
Elaborado: Comisién de Control Concurrente,

Cabe sefialar, que no obstante haberse evidenciado el incumplimiento de las condiciones requeridas
por el Laboratorio de Referencia Nacional del Centro Nacional de Salud Publica del Instituto
Nacional de Salud para ser autorizado a realizar la deteccion molecular de virus SARS-COV-
2, en el extremo que corresponde a la existencia del instrumento de medicién de humedad
y temperatura en el Area limpia del citado laboratorio descrito en el cuadro precedente, el
Blgo. Fredy James Condori Yujra, especialista en genética y biologia molecular suscribié el
formulario : Anexo 02A * Formulario para constatacion e inspeccion del laboratorio candidato
para deteccion molecular de virus SARS-CoV-2 (PCR TIEMPO REAL CONVENCIONAL), en
el que registré el check List en la columna “SI", que corresponde al cumplimiento del
requisito para ser acreditado, adjuntado al “Informe Técnico de Constatacion e Inspeccion
del Laboratorio Candidato para deteccion molecular de virus SARS-CoV-2", remitido a la
Direccion Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles, mediante nota informativa n.® 05-2020-
FJ-CY/LSYR-DEET-CNST/INS recibido el 2 de abril de 2020.

Asimismo, mediante nota informativa n.° 104-2020-DEET-CNSP/INS de 2 de abril de 2020,
el director ejecutivo de la Direccion Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles del Centro
Nacional de Salud Publica del Instituto Nacional de Salud, remitid la “Constancia de
Evaluacion de Aptitud” concedido al Laboratorio Inbiomedic SAC, evaluado por el Bigo. Fredy
James Condori Yujra.

b) Criterio:.

» MET-CNSP-192 “RT-PCR en Tiempo Real para la Deteccion del Coronavirus COVID-
19", aprobado con Resolucion Directoral n.® 059-2020-DG-CNSP/INS de 1 de abril de
2020, en el cual en el sub numeral 5.7.2 Otros del numeral 5.7 Condiciones Previas del
rubro 5 Desarrollo del Método de Ensayo; establece lo siguiente:

1..)

5 Desarrollo del Método de Ensayo
()

5.7 Condiciones Previas



Pagina 17 de 26

()
5.7.2 Otros
_ Mantener temperatura ambiental del laboratorio entre 19 - 25°C.

()

¢) Consecuencia:

El Area Limpia del laboratorio INBIOMEDIC SAC, al carecer de un instrumento de medicion
de humedad y temperatura, genera el riesgo que no se pueda monitorear tales condiciones de
humedad y temperatura que requieren las sustancias que se utilizan en la preparacion de
mezcla de reactivos del PCR tiempo real convencional para la deteccion molecular del virus
SARS-CoV-2,

D) EL AREA DE RECEPCION Y REGISTRO DE MUESTRAS DEL LABORATORIO

INBIOMEDIC SAC, CARECE DE UN CONTENEDOR PARA LA SEGREGACION DE
MATERIAL BIOCONTAMINANTE, GENERANDO EL RIESGO DE CONTAMINACION DEL
AMBIENTE QUE PODRIA AFECTAR LA SALUD DEL PERSONAL.

a) Condicion:

El personal del Organo de Control Institucional efectué una visita a las instalaciones del
Laboratorio Inbiomedic SAC, ubicado en el Jr. Jésé de la Torre Ugarte n.® 166, del distrito
de Lince -Lima- Lima, con el objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones requeridas
por el Laboratorio de Referencia Nacional del Centro Nacional de Salud Piblica del Instituto
Nacional de Salud para ser autorizado a realizar la deteccion molecular de virus SARS-
COV.2, estructura de costos del establecimiento de salud que brinda el servicio de prueba
molecular de muestras biolégicas para la deteccion de coronavirus (COVID-19) y el ingreso
de Resultados emitidos por los laboratorios privados al sistema NET LAB.

Al respecto, en el curso de la visita efectuada a las instalaciones del Laboratorio Inbiomedic
SAC, en el marco del servicio de control simultaneo, se evidencio, que en el extremo que
corresponde al contenedor para la segregacion de material biocontaminante, exigido en las
condiciones requeridas por el Laboratorio de Referencia Nacional de Virus Respiratorio del
Centro Nacional de Salud Publica del Instituto Nacional de Salud para ser autorizado a
realizar la deteccion molecular de virus SARS-COV.2; el Area De Recepcion y Registro de
Muestras del citado laboratorio, carece de un contenedor para la segregacién de material
biocontaminante; situacion acreditada en Acta de Verificacion de 26 de mayo de 2020,
suscrita por el personal de Organo de Control Institucional y el Director Médico del
Laboratorio Inbiomedic SAC; tal como se detalla en el cuadro n:° 4 siguiente:
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Cuadron.” 4
Area De Recepcién y Registro de Muestras del Laboratorio Inbiomedic SAC, carece de un
contenedor para la segregacion de material biocontaminante

Area de recepcion y

1.

registro de_ muestras
Contenedores para El Area de Recepcion y Registro de Muestras del laboratorio
segregacion de material X INBIOMEDIC SAC, carece de un contenedor para la
biocontaminante. segregacion de material biocontaminante.

Fuente: Acta de verificacion de 26 de mayo de 2020.
Elaborado: Comisién de Control Concurrente.

Cabe sefalar, que no obstante haberse evidenciado el incumplimiento de las condiciones
requeridas por el Laboratorio de Referencia Nacional del Centro Nacional de Salud Piblica del
Instituto Nacional de Salud para ser autorizado a realizar la deteccién molecular de virus SARS-
COV-2, en el extremo que corresponde a la existencia de contenedores para segregacion de
material biocontaminante. en el Area de Recepcion y Registro de Muestras del citado
laboratorio descrito en el cuadro precedente, el Bigo. Fredy James Condori Yujra, especialista
en genética y biologia molecular suscribié el formulario : Anexo 02A “ Formulario para
constatacion e inspeccion del laboratorio candidato para deteccion molecular de virus SARS-
CoV-2 (PCR TIEMPO REAL CONVENCIONAL), en el que registr el check List en la columna
“SI", que corresponde al cumplimiento del requisito para ser acreditado, adjuntado al “Informe
Técnico de Constatacion e Inspeccion del Laboratorio Candidato para deteccion molecular de
virus SARS-CoV-2", remitido a la Direccion Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles,
mediante nota informativa n.® 05-2020-FJ-CY/LSYR-DEET-CNST/INS recibido el 2 de abril de
2020.

Asimismo, mediante nota informativa n.® 104-2020-DEET-CNSP/INS de 2 de abril de 2020, el
director ejecutivo de la Direccion Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles del Centro
Nacional de Salud Publica del Instituto Nacional de Salud, remitié la “Constancia de
Evaluacion de Aptitud” concedido al Laboratorio Inbiomedic SAC, evaluado por el Blgo. Fredy
James Condori Yujra.

b) Criterio:

» Directivan®, 053-INS/CNSP.V.01 “Directiva para Deteccion Molecular del Virus SARS-COV-
2", aprobada con Resolucion Jefatural n.® 070-2020-J-OPE/INS de 22 de marzo de 2020, en
el subnumeral 6.3.3 del numeral 6.3 Personal del rubro 6. Disposiciones especificas;
establece lo siguiente:

1)
6. Disposiciones especificas

(...
6.3 Personal
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6.3.3 El personal segrega los residuos en comunes y biocontaminados (color rojo), siendo estos dltimos
esterilizados por calor humedo (autoclave) para ser colocados en una zona de almacenamiento intermedio y
posterior transporte y disposicion final.

()

Consecuencia:

Al carecer de un contenedor para la segregacion de material biocontaminante el Area de
Recepcion y Registro de Muestras del Laboratorio INBIOMEDIC SAC, genera el riesgo de
contaminacion del ambiente que podria afectar la salud del personal.

E) EL PERSONAL DE AREA DE ALICUOTADO Y EXTRACCION DE ADN/ARN DEL
LABORATORIO UNILAB PERU SAC, CARECE DE CAPACITACION EN
BIOSEGURIDAD, GENERANDO EL RIESGO QUE LOS PROCEDIMIENTOS Y
MANEJO DE MUESTRAS BIOLOGICAS PARA LA DETECCION MOLECULAR DEL
VIRUS SARS-COV-2."”, SE REALICEN SIN CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD, PUDIENDO AFECTAR LA SALUD DEL PERSONAL Y LA
CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS.

a) Condicion:

El personal del Organo de Control Institucional efectué una visita a las instalaciones del
Laboratorio Unilab Peri SAC, ubicado en la avenida Gregorio Escobedo n.° 612, del
distrito de Jesis Maria -Lima- Lima, con el objeto de verificar el cumplimiento de las
condiciones requeridas por el Laboratorio de Referencia Nacional del Centro Nacional de
Salud Publica del Instituto Nacional de Salud para ser autorizado a realizar la deteccion
molecular de virus SARS-COV.2, estructura de costos del establecimiento de salud que
brinda el servicio de prueba molecular de muestras bioldgicas para la deteccion de
coronavirus (COVID-19) y el ingreso de Resultados emitidos por los laboratorios privados
al sistema NET LAB.

Al respecto, en el curso de la visita efectuada a las instalaciones del Laboratorio Unilab
Perti SAC, en el marco del servicio de control simultaneo, se evidencio, que en el extremo
de capacitacion del personal en bioseguridad, de las condiciones requeridas por el
Laboratorio de Referencia Nacional de Virus Respiratorio del Centro Nacional de Salud
Publica del Instituto Nacional de Salud para ser autorizado a realizar la deteccion
molecular de virus SARS-COV.2; el personal del Area de Alicuotado y Extraccién de
ADN/ARN del citado laboratorio, carece de capacitacion en bioseguridad; situacion
acreditada en Acta de Verificacion de 28 de mayo de 2020, suscrita por el personal de
Organo de Control Institucional y el Jefe Médico del Laboratorio Unilab Peri SAC, tal
como se detalla en el cuadro n.® 5 siguiente:
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Cuadron.®°5

El personal de Area de Alicuotado y Extraccién de ADN/ARN
del Laboratorio Unilab Per(i SAC, carece de capacitacién en bioseguridad

2.Area de alicuotado:

Personal

Capacitado en X El personal del Area de Alicuotado del citado
bioseguridad laboratorio, carece de capacitacion en bioseguridad
documentado

2.Area de Extraccion

de ADN/ARN

Capacitado en X El personal del Area de Extraccion de ADN/ARN del
bioseguridad citado laboratorio, carece de capacitacion en
documentado bioseguridad

Fuente: Acta de verificacion de 28 de mayo de 2020.
Elaborado: Comisién de Control Concurrente.

Cabe sefialar, que no obstante haberse evidenciado el incumplimiento de las condiciones
requeridas por el Laboratorio de Referencia Nacional del Centro Nacional de Salud Publica del
Instituto Nacional de Salud para ser autorizado a realizar la deteccion molecular de virus SARS-
COV-2, en el extremo que corresponde a la capacitacion en bioseguridad documentado al
personal del Area de Alicuotado y el Areade Extraccién de ADN/ARN, del citado laboratorio
descrito en el cuadro precedente, el Blgo. Fredy James Condori Yujra, especialista en genética
y biologia molecular suscribié el formulario : Anexo 02A * Formulario para constatacion e
inspeccion del laboratorio candidato para deteccion molecular de virus SARS-CoV-2 (PCR
TIEMPO REAL CONVENCIONAL), en el que registro el check List en la columna “SI”, que
corresponde al cumplimiento del requisito para ser acreditado, adjuntado al “Informe Técnico
de Constatacion e Inspeccion del Laboratorio Candidato para deteccién molecular de virus
SARS-CoV-2", remitido a la Direccion Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles, mediante
nota informativa n.* 06-2020-FJ-CY/LSYR-DEET-CNST/INS recibido el 2 de abril de 2020.

Asimismo, mediante nota informativa n.® 104-2020-DEET-CNSP/INS de 2 de abril de 2020, el
director ejecutivo de la Direccion Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles del Centro
Nacional de Salud Publica del Instituto Nacional de Salud, remitié la “Constancia de
Evaluacion de Aptitud” concedido al Laboratorio Inbiomedic SAC, evaluado por el Bigo. Fredy
James Condori Yujra.

b) Criterio:

»  Directiva n.° 053-INS/CNSP.V.01, Directiva para Deteccién Molecular del virus SARS-
COV-2, con Resolucion Jefatural n.° 070-2020-J-OPE/INS, de 22 de marzo de 2020, en
el sub numeral 6.3.1 del numeral 6.3 Personal del rubro 6. Disposiciones especificas
establece lo siguiente:

e ——————]




VI,

Vil

Pégina 21 de 26

*6 . DISPOSICIONES ESPECIFICAS
()

6.4 Personal

6.3.1. El personal, debe acreditar capacitacion en los diferentes procedimientos y aspectos de bioseguridad
segun las areas designadas para la deteccion molecular del virus SARS-CoV-2.".

c) Consecuencia:

Al carecer de capacitacion en bioseguridad, el personal del Area de Alicuotado y Extraccion
de ADN/ARN del Laboratorio Unilab Peri SAC, se genera el riesgo que los procedimientos
y manejo de muestras biologicas para la deteccion molecular del virus sars-cov-2", se
realicen sin cumplir con las medidas de bioseguridad, pudiendo afectar la salud del personal
y la confiabilidad de los resultados.

DOCUMENTACION VINCULADA AL SERVICIO DE LA VISITA DE CONTROL.

La informacion y documentacion que la Comision de Control ha revisado y analizado durante el
desarrollo del servicio de Visita de Control al “Procesamiento en cuanto a la recepcion, analisis
y emision de resultados de pruebas moleculares efectuadas en lima por laboratorios publicos y
privados autorizados por el instituto nacional de salud para deteccion del coronavirus - COVID -
19", se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

La situacién adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revision y analisis de
la documentacion e informacion obtenida por la Comisién de Control, la cual ha sido sefalada
en la condicion y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

Asimismo, la situacion adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revision y
analisis de la documentacion e informacion obtenida por la Comisién de Control, la cual ha sido
sefialada en la condicion.

CONCLUSIONES

Durante la ejecucion del servicio de Visita de Control al “Procesamiento en cuanto a la recepcion,
analisis y emision de resultados de pruebas moleculares efectuadas en lima por laboratorios
plblicos y privados autorizados por el instituto nacional de salud para deteccion del coronavirus
- COVID -19" se ha advertido dos situaciones adversas que afectan o podrian afectar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del “Procesamiento en cuanto a
la recepcion, analisis y emision de resultados de pruebas moleculares efectuadas en lima por
laboratorios publicos y privados autorizados por el instituto nacional de salud para deteccion del
coronavirus - COVID -19", las cuales han sido detalladas en el presente informe.

Como parte de las situaciones adversas se ha identificado que “El Instituto Nacional de Salud
realiz6 el diagndstico de 19 746 muestras biologicas remitidos por los establecimientos de salud
privados que representa el 21.25 % del total de las muestras bioldgicas analizadas, se evidencia
que las clinicas realizan cobros excesivos por los servicios relacionados al citado diagnéstico,
sin tener en consideracion que el instituto nacional de salud realiza el servicio de manera
gratuita, generando el riesgo que se beneficie, a instituciones privadas dejando de atender
oportunamente a la poblacion vulnerable de escasos recursos econdmicos, aspecto que resulta
de competencia de la Superintendencia Nacional de Salud, por lo cual resulta pertinente remitir

S ————————————
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a dicho organismo el presente Informe de Visita de Control para las acciones que correspondan
en el marco de sus competencias.

Viil. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la entidad el presente Informe de Visita de Control, el
cual contiene la situacion adversa identificada como resultado del servicio de Visita de
Control a “Procesamiento en cuanto a la recepcion, andlisis y emision de resultados de
pruebas moleculares efectuadas en lima por laboratorios publicos y privados autorizados por
el instituto nacional de salud para deteccion del coronavirus - COVID -19”, con el objeto de
asegurar la continuidad del proceso de analisis del diagnéstico de COVID - 19.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la entidad que debe comunicar al Organo de Control
Institucional, a través del plan de accion, las acciones preventivas o correctivas que
implemente respecto la situacion adversa contenida en el presente Informe de Visita de
Control.

Chorrillos, 29 de mayo de 2019

- 0/

Antonino Urbano Rivera
Supervisor Jefe de Comision
Comision de Control Comision de Control
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APENDICE n.° 1

DOCUMENTACION VINCULADA AL VENTILACION DE LOS AMBIENTES DEL BIOTERIO

Sumilla:

DEL CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLOGICOS

1. EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS REALIZO EL DIAGNOSTICO DE 19 746
MUESTRAS BIOLOGICAS REMITIDOS POR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
PRIVADOS QUE REPRESENTA EL 21.25 % DEL TOTAL DE LAS MUESTRAS
BIOLOGICAS ANALIZADAS, SE EVIDENCIA QUE LAS CLINICAS REALIZAN COBROS
POR LOS SERVICIOS RELACIONADOS AL CITADO DIAGNOSTICO, GENERANDO EL
RIESGO QUE SE BENEFICIE A INSTITUCIONES PRIVADAS SOBRE LA BASE DE UN
SERVICIO GRATUITO EJECUTADO POR EL INS.

NO

Documento

Resolucion Ministerial n.° 039-2020/MINSA de 31 de enero de 2020 mediante el cual aprobd el
documento técnico “Plan Nacional de Preparacion y Respuesta frente al riesgo de introduccion del
Coronavirus 2019-nCoV"

[ 5]

Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA publicado en el diario oficial EI Peruano el 11 de marzo de
2020, se declar6 en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendarios
por la existencia del COVID - 19

Decreto de Urgencia N° 028-2020 publicado en el diario oficial El Peruano el 19 de marzo de 2020

Memorando n.® 090-2020-OCI/INS de 7 de mayo de 2020 del Organo de Control Institucional.

Memorando n.® 104-2020-OCI/INS de 17 de mayo de 2020 de! Organo de Control Institucional,

Oficios 092 al 105 -2020-OCI/INS emitido por el Organo de Control Institucional.

Carta s/n de 20 de mayo de 2020 emitido por la Clinica San Felipe.

Carta n.® 052-DM/CSP-2020 de 25 de mayo de 2020 emitido por la Clinica San Pablo.

Oficio n.” 091-2020-OCI/INS de 18 de mayo de 2020 del el Organo de Control Institucional.

oo |u|n]ew

Acta de solicitud de informacién de 28 de mayo de 2020

-
-

Pedido de Comprobante de Salida - PECOSA n.° 301, 356, 384, 385, 414, 429 y 430 emitido por el
personal del Aimacén Central de la Entidad.
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2. TRES (3) LABORATORIOS ACREDITADOS POR EL INS PARA REALIZAR LA
DETECCION MOLECULAR DE VIRUS SARS-COV-2 NO CONTABAN CON TODOS LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N.° 053-INS/CNSP.V.01, DIRECTIVA
PARA DETECCION MOLECULAR DEL VIRUS SARS-COV-2, CON RESOLUCION
JEFATURAL N° 070-2020-J-OPE/INS, PONIENDO EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE
LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CONDICIONES AMBIENTALES, LA SALUD DEL
PERSONAL Y LA CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS.

A)

EL PERSONAL DE AREA DE ALICUOTADO DEL LABORATORIO SEQUENCE
REFERENCE LAB, CARECE DE CAPACITACION EN BIOSEGURIDAD,
GENERANDO EL RIESGO QUE LOS PROCEDIMIENTOS Y MANEJO DE
MUESTRAS BIOLOGICAS PARA LA DETECCION MOLECULAR DEL VIRUS SARS-
COV-2.", SE REALICEN SIN CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD,
PUDIENDO AFECTAR LA SALUD DEL PERSONAL Y LA CONFIABILIDAD DE LOS
RESULTADOS.

Documento

Acta de Verificacion de 25 de mayo de 2020.

Directiva n.® 053-INS/CNSP.V.01, *Formulario: Anexo 02A *Formulario para constatacion e inspeccion
del laboratorio candidato para deteccion molecular de virus SARS-CoV-2 (PCR TIEMPO REAL
CONVENCIONAL)", aprobada mediante Resolucién Jefatural n.° 070-2020-J-OPE/INS de 22 de marzo
de 2020.

Informe Técnico de Constatacion e Inspeccion del Laboratorio Candidato para deteccion molecular de
virus SARS-CoV-2", remitido a la Direccion Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles.

Nota informativa n.® 04-2020-FJ-CY/LSYR-DEET-CNST/INS recibido el 2 de abril de 2020.

Nota informativa n.® 104-2020-DEET-CNSP/INS de 2 de abril de 2020

Constancia de Evaluacion de Aptitud” concedido al Laboratorio Sequence Reference Lab de 1 de abril de
2020.

B)

EL AREA DE ALICUOTADO DEL LABORATORIO INBIOMEDIC SAC, CARECE DE
UNA CONGELADORA DE -80°C PARA LA CONSERVACION DE MUESTRAS
BIOLOGICAS, GENERANDO EL RIESGO QUE LAS MUESTRAS BIOLOGICAS
PARA LA DETECCION MOLECULAR DEL VIRUS SARS-CoV-2, NO PUEDAN
CONSERVARSE, PUDIENDO AFECTAR SU INTEGRIDAD Y LA CONFIABILIDAD
DE LOS RESULTADOS.

Documento

Acta de Verificacion de 26 de mayo de 2020.

Directiva n.® 053-INS/CNSP.V.01, “Formulario: Anexo 02A “Formulario para constatacion e inspeccion
del laboratorio candidato para deteccion molecular de virus SARS-CoV-2 (PCR TIEMPQ REAL
CONVENCIONAL)", aprobada mediante Resolucién Jefatural n.° 070-2020-J-OPE/INS de 22 de marzo
de 2020.

Informe Técnico de Constatacion e Inspeccion del Laboratorio Candidato para deteccion molecular de
virus SARS-CoV-2", remitido a la Direccion Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles.

Nota informativa n.* 05-2020-FJ-CY/LSYR-DEET-CNSTI/INS recibido el 2 de abril de 2020.

Nota informativa n.® 104-2020-DEET-CNSP/INS de 2 de abril de 2020.

Constancia de Evaluacion de Aptitud” concedido al Laboratorio Inbiomedic SAC de 1 de abril de 2020.




Pagina 25 de 26

C) EL AREA LIMPIA DEL LABORATORIO INBIOMEDIC SAC, CARECE DE UN

INSTRUMENTO DE MEDICION DE HUMEDAD Y TEMPERATURA, GENERANDO EL
RIESGO QUE NO SE PUEDA MONITOREAR TALES CONDICIONES DE HUMEDAD
Y TEMPERATURA QUE REQUIEREN LAS SUSTANCIAS QUE SE UTILIZAN EN LA
PREPARACION DE MEZCLA DE REACTIVOS DEL PCR TIEMPO REAL
CONVENCIONAL PARA LA DETECCION MOLECULAR DEL VIRUS SARS-CoV-2.

N° Documento

1 | Acta de Verificacion de 26 de mayo de 2020.

2 | Directiva n.° 053-INS/CNSP.V.01, “Formulario;: Anexo 02A “Formulario para constatacion e
inspeccion del laboratorio candidato para deteccion molecular de virus SARS-CoV-2 (PCR
TIEMPO REAL CONVENCIONAL)", aprobada mediante Resolucion Jefatural n.° 070-2020-J-
OPE/INS de 22 de marzo de 2020.

3 | Informe Técnico de Constatacion e Inspeccion del Laboratorio Candidato para deteccion
molecular de virus SARS-CoV-2", remitido a la Direccién Ejecutiva de Enfermedades
Transmisibles.

4 | Nota informativa n.® 05-2020-FJ-CY/LSYR-DEET-CNST/INS recibido el 2 de abril de 2020.

5 | Nota informativa n.® 104-2020-DEET-CNSP/INS de 2 de abril de 2020.

6 | Constancia de Evaluacion de Aptitud” concedido al Laboratorio Inbiomedic SAC de 1 de abril
de 2020.

D) EL AREA DE RECEPCION Y REGISTRO DE MUESTRAS DEL LABORATORIO

INBIOMEDIC SAC, CARECE DE UN CONTENEDOR PARA LA SEGREGACION DE
MATERIAL BIOCONTAMINANTE, GENERANDO EL RIESGO DE CONTAMINACION
DEL AMBIENTE QUE PODRIA AFECTAR LA SALUD DEL PERSONAL

Documento

Acta de Verificacion de 26 de mayo de 2020.

Directiva n.® 053-INS/CNSP.V.01, “Formulario: Anexo 02A “Formulario para constatacion e
inspeccion del laboratorio candidato para deteccion molecular de virus SARS-CoV-2 (PCR
TIEMPO REAL CONVENCIONAL)", aprobada mediante Resolucién Jefatural n.° 070-2020-J-
OPE/INS de 22 de marzo de 2020.

Informe Técnico de Constatacién e Inspeccion del Laboratorio Candidato para deteccion
molecular de virus SARS-CoV-2", remitido a la Direccion Ejecutiva de Enfermedades
Transmisibles.

Nota informativa n.® 05-2020-FJ-CY/LSYR-DEET-CNST/INS recibido el 2 de abril de 2020.

Nota informativa n.® 104-2020-DEET-CNSP/INS de 2 de abril de 2020.

Constancia de Evaluacion de Aptitud” concedido al Laboratorio Inbiomedic SAC de 1 de abril
de 2020.
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E) EL PERSONAL DE AREA DE ALICUOTADO Y EXTRACCION DE ADN/ARN DEL

LABORATORIO UNILAB PERU SAC, CARECE DE CAPACITACION EN
BIOSEGURIDAD, GENERANDO EL RIESGO QUE LOS PROCEDIMIENTOS Y
MANEJO DE MUESTRAS BIOLOGICAS PARA LA DETECCION MOLECULAR DEL
VIRUS SARS-COV-2.", SE REALICEN SIN CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD, PUDIENDO AFECTAR LA SALUD DEL PERSONAL Y LA
CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS.

NO

Documento

Acta de Verificacion de 28 de mayo de 2020.

Directiva n.® 053-INS/CNSP.V.01, “Formulario: Anexo 02A “Formulario para constatacion e
inspeccién del laboratorio candidato para deteccion molecular de virus SARS-CoV-2 (PCR
TIEMPO REAL CONVENCIONAL)", aprobada mediante Resolucion Jefatural n.° 070-2020-J-
OPE/INS de 22 de marzo de 2020.

Informe Técnico de Constatacion e Inspeccion del Laboratorio Candidato para deteccion
molecular de virus SARS-CoV-2", remitido a la Direccion Ejecutiva de Enfermedades
Transmisibles.

Nota informativa n.® 06-2020-FJ-CY/LSYR-DEET-CNST/INS recibido el 2 de abril de 2020.

Nota informativa n.® 104-2020-DEET-CNSP/INS de 2 de abril de 2020,

Constancia de Evaluacion de Aptitud” concedido al Laboratorio Unilab SAC de 1 de abril de
2020.
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ANEXO AL OFICIO N° 282-2020-OCI/INS

FE DE ERRATAS

Informacion sequn pagina n.° 5 del informe Visita de Control n.° 019-2020-OCI-INS-0229-CS/SVC.

DICE:

Cuadron.° 2
Muestras remitidas por los establecimientos de salud al Instituto Nacional de Salud.

1
Centro Nacional 2
de Al i6ny Nutrici c
Tizon y Bueno N° 276 r
Jesis Maria - Lima 11 3
Central : 748 0060
e-mail : cenan@ins.gob.pe ?
8
, i 88 instituciones 19746 100
Centro Nacional 10
de Control de Calidad 1"
Av. Defensores del Morro 12
N° 2268 (ex Huaylas) 13 Ciinica Guillermo Kaelin de la Fuente Muestras Bioldgicas 274 1.39
Chonillos - Lima 9 14
Central : 748 0000 15
e-mail : cncc@ins.gob.pe 16
17
18
. Total 19746 100 18135 91.84
Centro Nacional — - -
de Productos Biologicos Elaborado por: El Organo de Control Institucional del Instituto Nacional de Salud
Av. Defensores del Morro Fuente: Reporte del registro de muestras biolégicas del sistema NETLAB.
N° 2268 (ex Huaylas)
Chonillos - Lima 9
Central : 748 0000
e-mail: cnpb@ins.gob.pe - . . . " ~
Informacién a consignarse en pagina n.° 5 del informe Visita de Control n.° 019-2020-OCI-INS-0229-
Cs/svC.
Centro Nacional
de Salud Intercultural
Av. Defensores de! Morro DEBE DECIR:
N° 2268 (ex Huaylas)
Chorrillos - Lima 9 °
Central : 7480000 Cuadron.° 2
sk caralind geli e Muestras remitidas por los establecimientos de salud al Instituto Nacional de Salud.
Centro Nacional de Salud
Ocupacional y Proteccion
del Ambiente para la Salud
Las Amapolas N° 350
Lince - Lima 14
Central : 748 0077
e-mail: censopas@ins.gob.pe :
2
3
Oficina General 4
de Administracion 5
Av. Defensores del Morro No. 6
2268 7
{ex Huaylas) Chorillos - 8
Lima 9 ) iy
Central : 748 0000 10 88 19746 100
e-mail: oga@ins.gob.pe 1
12
13 Guillermo Kaelin de la Fuente Muestras Biologicas 274 1.39
14
15
18
17
: 18
- Total 19746 100 18 135 91.84

d

Elaborado por: El Organo de Control Institucionat del Instituto Nacional de Salud
Fuente: Reporte del registro de muestras biologicas del sistema NETLAB.
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de Productos Biologicos
Av. Defensores del Morro
N° 2268 (ex Huaylas)
Chorrillos - Lima 9
Central : 748 0000
e-mail: cnpb@ins.gob.pe

Centro Nacional

de Salud Interculturai
Av. Defensores del Morro
N® 2268 (ex Huaylas)
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e-mail: censi@ins.gob.pe
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Urgano de Control Institucional

de Salud

Informacion sequn pagina n.° 6 del informe Visita de Control n.° 019-2020-OCI-INS-0229-CS/SVC.

DICE:
Cuadron.®3
Solicitud de Informacion a los establecimientos de salud realizado por el Organo de Control
Institucional del Instituto Nacmnal de Salud.
W\ Yeatitucisa go:wumu__‘ mient lnm fodudrqowmm
e _ Documento | Fecha _ Descripcion
5 Clinica Bellavista Oficio 131-2020-OCV/INS 18.05.2020
Solicito registro de muestras biologicas
remitidas al Instituto Nacional de Salud
y estructura de costos por el servicio
brindado a sus pacientes en relacion al
servicio de diagnostico de COVID ~ 19
12 Clinica Ricardo Palma Oficio 132-2020-OCVINS 18.05.2020 realizado por la entidad.
13 Clinica Guillermo Kaelin de la Fuente Oficio 135-2020-OCVINS 18.05.2020
15 | Clinica Centenario Peruano Japonesa Oficio 134-2020-OCVHINS 18.05.2020
17 Clinica Médica Cayetano Heredia Oficio 133-2020-OCI/INS 18.05.2020

Elaborado por: El Organo de Control Institucional del Instituto Nacional de Salud
Fuente: Reporte del registro de muestras biologicas del sistema NETLAB.

Informacion a consignarse en la pagina n.° 6 del informe Visita de Control n.° 019-2020-OCI-INS-0229-

CSISVC.

DEBE DECIR:

Cuadron.°3
Solicitud de Informacién a los establecimientos de salud realizado por el Organo de Control
Instltucmnai del Instituto Nacional de Salud.

I o Documento de requerimiento de informacién y fecha de documento
i g’ b [ T Descpien

5 Clinica B Oficio 131-2020-0OCHINS 27.05.2020

Solicitd registro de muestras bioldgicas

itidas al Instituto Nacional de Salud y
estructura de costos por el servicio brindado a
sus pacientes en relacion al servicio de
diagnostico de COVID - 19 realizado por la
entidad.

12 Clinica Ricardo Palma Oficio 132-2020-OCHINS 27.05.2020

e-maik gob pe

Oficina General

de Administracion

Av. Defensores del Morra
2268

(ex Huaylas) Chorrillos—
Lima 9

Central

13 Guillermo Kaelin de la Fuente Oficio 135-2020-OCIINS 27.05.2020

Oficio 134-2020-OCHINS 27.05.2020

15 Clinica Centenario Peruano Jap

17 Clinica Médica Cayetano Heredia Oficio 133-2020-OCUINS 27.05.2020

Elaborado por: El Organo de Control Institucional del Instituto Nacional de Salud
Fuente: Reporte del registro de muestras biologicas del sistema NETLAB.
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Centro Nacional

de Alimentacion y Nutricion
Tizon y Bueno N° 276

Jess Maria - Lima 11
Central ; 748 0060

e-mail : cenan@ins.gob.pe

Centro Nacional

de Control de Calidad
Av. Defensores del Morro
N° 2268 (ex Huaylas)
Chorillos - Lima 9
Central : 748 0000
e-mail : cncc@ins.gob.pe

Centro Nacional

de Productos Bioldgicos
Av. Defensores del Morro
N° 2268 (ex Huaylas)
Chorrillos - Lima 9
Central : 748 0000
e-mail: cnpb@ins.gob.pe

Centro Nacional

de Salud Intercuttural
Av. Defensores del Morro
N° 2268 (ex Huaylas)
Chorrillos - Lima 9
Central : 748 0000
e-mail: censi@ins.gob.pe
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Ocupacional y Proteccion
del Ambiente para la Salud
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Lince - Lima 14

Central : 748 0077

e-mail:  censopas@ins.gob.pe
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Go

Chorrilios, 9 de noviembre de 2020

OFICIO N° 282-2020-OCV/INS

M.C Cesar Augusto Cabezas Sanchez
Jefe

Instituto Nacional de Salud

Jr. Capac Yupangqui -1400

JesUs Maria —Lima.

ASUNTO Comunica fe de erratas de caracter material en el informe de visita de control
n.® 019-2020-OCI-INS-0229-CS/SVC.
REF. . a) Directiva n.® 002-2019-CG/NORM, “Servicio de Control Simultaneo", aprobada
con Resolucion de Contraloria n.® 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019 y
modificatoria.

b) Oficio n.® 136 -2020-OCI/INS del 29 de mayo de 2020.

Me dirijo a usted para saludarlo, y a su vez en el marco de lo establecido en la
normativa de la referencia a) se formulé el Informe de Visita de Control n.® 019-2020-OCI-INS-
0229-CS/SVC, al “Procesamiento en cuanto a la Recepcion, Analisis y Emision de Resultados de
Pruebas Moleculares efectuadas en Lima por Laboratorios Publicos y Privados Autorizados por el
Instituto Nacional de Salud para Deteccion del Coronavirus (COVID -19)", remito a su Despacho,
mediante el documento de la referencia b), sobre el cual hago de su conocimiento la fe de erratas
de caracter material de acuerdo al detalle en el anexo.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente,

j f g
| @52
Maria Mercedes Diaz Gonzélez
) Jefa (e)
Organo de Control Institucional

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

SALUD|
TITUTO NAC. DE
INSTITUTC ATUR
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Cantro Naclonal

de Salud Piblica

Cépac Yupanqui N* 1400
Jes(s Marfa - Lima 11

Central: 748 1111
e-mail : cnsp@ins.gob.pe

Centro Nacional

de Alimentacién y Nutricién
Tizon y Bueno N* 276
Jesis Marla - Lima 11
Central : 748 0060

e-mail : cenan@ins.gob.pe

Centro Nacional

de Control de Calidad
Av. Defensores del Momo
N° 2268 (ex Huaylas)
Chaorillos - Lima 9
Central : 748 0000
e-mail : cnco@ins.gob.pe

Centro Nacional

de Productos Biologicos
Av. Defensores del Morro
N* 2268 (ex Huaylas)
Chorillos - Lima 9
Central : 748 0000
e-mail: cnpb@ins.gob.pe

Centro Nacional

de Salud Intercultural
Av. Defensores del Moo
N* 2268 (ex Huaylas)
Chorilios ~ Lima §
Central : 748 0000
e-mail: censi@ins.gob.pe

Centro Nacional de Salud
Ocupacional y Proteccién
del Amblente para la Salud
Las Amapolas N° 350
Lince ~ Lima 14

Central : 748 0077

e-mail: cemapas@ins.gob.pe

Oficina General
de Administracién

Ay, Defansores del Morro No.

2268
(ex Huaylas) Chorrillos -
Lima 9

Central : 748 0000
e-mail: oga@ins,gob.pe

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio de la Universalizacion de la Salud”

Chorrillos, 29 de mayo de 2020
OFICIO N° 136 -2020-OCI/INS

M.C Cesar Augusto Cabezas Sanchez
Jefe
Instituto Nacional de Salud

Jr. Capac Yupanqui -1400
Jesis Maria -Lima.

ASUNTO Comunicacion de informe de visita de control n.® 019-2020-0CI/0229-SVC.
REF. : @) Directiva n.” 002-2019-CG/NORM, “Servicio de Control Simultaneo”, aprobada
con Resolucion de Contraloria n.° 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019.
b) Resolucion de Contraloria N° 100-2020-CG de 28 de marzo de 2020.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia a) y b), mediante los
cual se regula el servicio de Control Simultaneo y establece la comunicacién al Titular de la entidad,
y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas
que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos
del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y corectivas
que correspondan.

Sobre el particular, de la revision a la informacion y documentacion vinculada a la
“Procesamiento en cuanto a la Recepcion, Andlisis y Emision de Resultados de Pruebas
Moleculares efectuadas en Lima por Laboratorios Publicos y Privados Autorizados por el Instituto
Nacional de Salud para Deteccion del Coronavirus (COVID -19)", comunicamos que se ha
identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 019-2020-
0CI/0229-SVC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos remitir a este Organo de Control Institucional, el Plan
de Accién correspondiente, en un plazo méaximo de cinco (5) dias habiles contados a partir del
dia siguiente habil de recibida el respectivo informe.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente,

. —

Merici Huj:tf:s Navarro INSTITUTO NAC. Dig i\LUD
Organo de Control Institucional JEFAT U

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

01 UK 1900
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